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Bestimmung der Ozonfreisetzung und St.-10: DE23465301

der lonenkonzentration des JSR-lonisators

Priifgegenstand: lonisationseinheit mit 12 Volt Netzteil
Hersteller der lonisationseinheit: JSR GmbH
Priifberichtnummer: 251120191
Durchfiihrung der Priifungen: 25.11.2019 bis 29.11.2019
Priifer: Herr R. Mier
Ziel: (1) Ozonfreisetzung bestimmen
(2) lonenkonzentrationen bestimmen
Ergebnisse:
Ozonfreisetzung in der Raumluft.

Die Ozonfreisetzung des JSR-lonisators liegt unter der Nachweisgrenze des Ozonanalysators von
6 pg/m3 Luft. Gesundheitliche Beeintrachtigungen verursacht durch Ozon aus dem lonisator sind
nicht zu erwarten.

Schwellen- und Zielwerte fir Bodennahes Ozon (Quelle: Umwelt Bundesamt):

Fur die Ozonkonzentration gibt es eine Informationsschwelle von 180 pg/m3 (1-Stunden-Wert) und
eine Alarmschwelle von 240 pg/m3 (1-Stunden-Wert). Ab einem Ozonwert von 180 ng/m3 werden
dazu uber die Medien Verhaltensempfehlungen an die Bevélkerung gegeben. Zum Schutz der
menschlichen Gesundheit ist ein Zielwert festgelegt: Der maximale 8-Stunden-Wert eines Tages
darf an héchstens 25 Tagen pro Kalenderjahr, gemittelt iber 3 Jahre, den Wert von 120 ug/m3
uberschreiten.

lonenkonzentrationen in der Raumiuft.
Mit 2 lonenzahlern wurden lonenkonzentrationen von > 2 Millionen/cm3 gemessen.

Die DIN EN ISO Norm 14644 Blatt 3 beschreibt eine Methode, die Leistung von lonisatoren zu
prufen. Die Ergebnisse der Prifungen deuten auf eine hohe lonenkonzentration hin.
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